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建筑声学综合测试设备
[bookmark: _GoBack]主要应用于空气声隔声（房间之间），撞击声隔声（脚步声） 建筑外墙隔声 测试
测试步骤：
1、 选择具有相同形状和尺寸的两个空房间之间测量，最好在每个房间内加3-4件扩散体（例如几件家具）；
2、 按规定选择声源室，并布置传声器；
3、 测量：
⑴使用单个声源：使用固定传声器测点时最少测10次。使用移动传声器最少测2次。
⑵使用多个声源同时发声：使用固定传声器测点时最少测量5次，使用移动传声器最少测量1次。
注意事项：
1、 声源室产生的声音稳定，且在测量频率范围内具有连续的频谱。
2、 扬声器箱应放在使声场尽量扩散的位置。
3、 传声器位置：下面是最小间距：
两个传声器位置的间距0.7m；
任一传声器与房间边界或扩散体的间距0.5m；
任一传声器位置与声源的间距1.0m。
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